
Reinigungs- und Desinfektionsprotokoll
für RMA Aufträge und Testmuster-Rücksendungen

Eine Kontamination der Einsendungen mit Krankheitserregern einschließlich multiresistenter Erreger stellt eine po-
tentielle Infektionsquelle dar. Nosokomiale Erreger können auf unbelebten Oberflächen für Wochen oder Monate 
überleben. Deshalb sind defekte Produkte mit RMA- Auftrag, wie auch Testmuster, die zur Baaske Medical GmbH & 
Co KG zurückgeschickt werden, vor dem Versand wie folgt zu behandeln:

Reinigung: Für die Reinigung können alle gebräuchlichen Reinigungsmittel verwendet werden. Verschmutzungen 
können in einem ersten Arbeitsgang mit einer weichen Bürste, Schwamm oder Tuch von den Oberflächen entfernt 
werden. Nach Abtrocknung der Flächen wird die Desinfektion durchgeführt.

Desinfektion: Unter Berücksichtigung von Materialeignung und Einsatz sind RKI/VAH nur gelistete Desinfektionsmit-
tel anwenden. Sprühdesinfektion oder Anwendung von Desinfektionstüchern unter Einhaltung der Konzentration 
und Einwirkzeit des Desinfektionsmittelherstellers.

Der abgeschlossene Vorgang ist durch das nachfolgende Reinigungs- und Desinfektionsprotokoll zu belegen.

Falls kein ausgefülltes und unterschriebenes Reinigungs-und Desinfektionsprotokoll vorliegt, behält die Baaske Me-
dical GmbH & Co KG sich vor, für den Reinigungs- und Desinfektionsvorgang 50,00 € in Rechnung zu stellen.

Eingesendetes Produkt:        Artikelnummer:

RMA-Auftragsnr.:         Lieferschein Nr:

Verwendetes Reinigungsmittel:

Verwendetes Desinfektionsmittel:

Datum:    Name:       Unterschrift:
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